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Maßeinheiten – cmH2O 

Darf die Maßeinheit Zentimeter Wassersäule (cmH2O) auf Medizinprodukten mit 
Meßfunktion (z.B. bei Meßgeräten zur Bestimmung des venösen Blutdrucks) verwendet 
werden? 

Bei Medizinprodukten mit Meßfunktion (im Sinne des Medizinproduktegesetzes) sind gemäß 
Medizinprodukteverordnung (§ 6) die grundlegenden Anforderungen im Anhang I der Euro-
päischen Richtlinie 93/42/EWG zu beachten. Im Anhang I wird unter Nr. 10.3 gefordert, „bei 
Produkten mit Meßfunktion sind die gesetzlichen Einheiten im Meßwesen gemäß den Vor-
schriften der Richtlinie 80/181/EWG zu verwenden“. In der Richtlinie 80/181/EWG über Ein-
heiten im Meßwesen (umgesetzt in nationales Recht durch das Gesetz über Einheiten im Meß-
wesen vom 22.2.1985 und die zugehörige Ausführungsverordnung (EinhV) vom 13.12.1985) 
sind als gesetzliche Einheiten für den Druck genannt: 

Pascal Einheitenzeichen: Pa 
Bar Einheitenzeichen: bar 
Millimeter Quecksilbersäule Einheitenzeichen: mmHg (für Blutdruck und andere  
   Körperflüssigkeiten) 

Da die Maßeinheit Zentimeter Wassersäule (cmH2O) nicht zu den gesetzlichen Maßeinheiten 
zählt, darf diese nicht verwendet werden. 

 
Bezug 93/42/EWG, Anhang I, 10; MPG, § 5, MPV, § 6, 80/181/EWG 

Quellen BS-91, EK-Med 326/98 

Schlüsselwörter Einheiten im Meßwesen (→ 5), Grundlegende Anforderungen (→ 3.3), 
Produkt mit Meßfunktion (→ 5) 

fr

al
ung




